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The objective of this study is to design monitoring and data logging electromyograph signals. the system include 
disposable surface EMG sensor, amplifier and filtering circuit, wireless communication module and data logging 
unit. The system has one recording unit with microvolt resolution and wireless communication distance ranges 
20 meters. Average gain of the intrument amplifier are (249.46±0.82) and minimum amplitude of the notch filter 
are (166.56±0.26) at the 50Hz frequency. All the signals transmitted to a computer using Xbee module, LabView 
being used to display and logging the input signal.  
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1. Pendahuluan 
Otot merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh 
yang bertugas untuk melakukan kontraksi. Kontraksi otot 
berfungsi memindahkan atau menggerakkan bagian tubuh 
dan substansi Otot lurik merupakan jaringan peka 
rangsang yang diatur oleh saraf motorik dengan satuan 
yang disebut saraf motorik unit (SMU). EMG memiliki 
banyak informasi pergerakan otot yang akurat, sinyal 
EMG merupakan jumlahan energi dari kontraksi beberapa 
serat otot. [11].  
Sinyal EMG yang direkam dengan menggunakan 
elektroda permukaan memiliki rentang frekuensi antara 
20 – 500Hz dengan amplitude 0.1 – 10mV [9]. Umumnya 
perangkat perekaman sinyal EMG memiliki set-up yang 
cukup rumit, oleh sebab itu penulis dalam penelitian ini 
merancang sebuah perangkat perekaman sinyal EMG 
yang bersifat portable dengan komunikasi nirkabel.  
Ketersediaan perangkat monitoring dan diagnosis EMG 
merupakan salah satu prasyarat ruang dan prasarana 
rehabilitasi medis. [6], uji neurofisiologi otot juga 
digunakan untuk mendiagnosis gangguan kontrol 
motorik. [8]  
 
Penelitian berbasis EMG telah banyak dilakukan oleh 
para peneliti, beberapa peneliti seperti jianting dan yizhi 
[5] mendesain sistem akuisisi data EMG permukaan 
secara nirkabel. Penelitian tersebut menggunakan system 
perekaman sinyal mentah (raw) tanpa filtering, dengan 16 
bit data ADC dan kecepatan transmisi data 1MB/s.  sistem 
tersebut dapat mentransmisikan data sejauh 15 m dengan 
tingkat akurasi rata-rata 95%. 
Dalam paper ini penulis mencoba menyampaikan hasil 
dan analisis dari beberapa pekerjaan pendahuluan dari 
pendeteksian sinyal EMG, yaitu bagian instrumentasi 
elektronik yang digunakan. Sinyal EMG yang yang 
direkam ialah sinyal dari gerak fleksi dan ekstensi pada 
otot Biceps brachi. 
2. Metodologi 
Sinyal EMG memiliki karakteristik frekuensi antara 20 -
500Hz dan amplitude 0.1-10mV.[9] berdasarkan 
parameter tersebut dibuatlah sebuah rancangan sistem 













Gambar 1. Skema sistem perekaman sinyal EMG. 
 
Sistem monitoring dan data logging sinyal EMG 
memerlukan seperangkat komputer sebagai penampil dan 
penyimpan data sinyal terekam, ada pun skema sistem 
secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Skema sistem monitoring dan data logging 
sinyal EMG. 
 
1. Rangkaian instrumentasi 
Rangkaian ini memanfaatkan IC INA114. 
Penguatan pada rangkaian instrumentasi 
dipengaruhi oleh nilai RG, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.  
 
Gambar 3. Rangkaian instrumentasi 
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Dimana RG diberikan nilai 200Ω untuk 
mendapatkan penguatan sebesar 250 kali.  
2. High Pass Filter (HPF )Sallen-Key orde 4 
Rangkaian HPF Sallen-Key orde 4 tersusun 
oleh 2 rangkaian HPF orde dua secara seri, 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Rangkaian HPF 
Rangkaian HPF dirancang agar memiliki 
frekuensi cut-off 20Hz berdasarkan 
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3. Low Pass Filter (LPF) Sallen-Key orde 4 
Rangkaian LPF direncanakan memiliki cut-
off pada frekuensi 500Hz, orde 4 
butterworth, model Sallen-Key. Skema 
rangkaian LPF ditunjukkan pada Gambar 5 
sebagai berikut: 
 
Gambar 5. Skema rangkaian LPF 
Untuk desain LPF orde 2 nilai C1 dan C2 
dapat dihitung dengan menggunakan 
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Sehingga nilai R1 dan R2 dapat ditentukan 
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4. Notch Filter 
Rangkaian notch filter berfungsi untuk 
memfilter frekuensi 50Hz yang diakibatkan 
oleh jala-jala PLN. Adapun skema dari 
rangkaian notch filter ditunjukkan pada 
Gambar 6, sebagai berikut: 
 
Gambar 6. Skema rangkaian Notch Filter 
5. Wireless module Xbee 
Xbee XBP24-Z7WIT-004 digunakan 
sebagai media transmisi data secara 
nirkabel, kecepatan transmisi maksimum 




Pada pengujian rangkaian penguat instrumentasi 
didapatkan hasil seperti pada Tabel 1. 




Tabel 1. Hasil Uji Rangkaian Penguat Instrumentasi 
 
Berdasarkan Tabel 1, penguatan terbesar terjadi pada 
tegangan masukan 6mV sebesar (250.33±) kali, dan 
penguatan terkecil pada tegangan masukan 2mV sebesar 
(247.57±0.39) kali. Rangkaian instrumentasi ini memiliki 
penguatan rerata sebesar (249.46±0.82) kali. 
Pengujian HPF dilakukan dengan cara memberikan 
variasi frekuensi masukan sebesar 10Hz dengan 
amplitude tetap sebesar 1Vpp. Grafik hasil dari pengujian 
rangkaian HPF ditampilkan pada Gambar 7. 
 
Gambar 7. Grafik Uji High Pass Filter 
Pengujian LPF dilakukan dengan cara memberikan 
variasi frekuensi masukan sebesar 10Hz dengan 
amplitude tetap sebesar 1Vpp. Grafik hasil dari pengujian 
rangkaian LPF ditampilkan pada Gambar 7. 
 
Gambar 8. Grafik uji Low Pass Filter 
Pegujian rangkaian notch filter dilakukan dengan cara 
memberikan masukan sinyal dengan frekuensi dari 1 – 
100Hz dengan kenaikan setiap 1Hz dan pada amplitudo 
tetap 1Vpp. Hasil dari pengujian rangkaian notch filter 
ditunjukkan pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Grafik Uji Notch Filter 
Berdasarkan grafik pengujian rangkaian Notch Filter 
dapat diketahui bahwa tegangan keluaran terkecil 
didapatkan pada frekuensi 50Hz sebesar (166.56±0.26) 
mV 
Hasil perekaman sinyal EMG dengan menggunakan 
instrument perekaman sinyal EMG ditunjukkan pada 
gambar 9(a) untuk lengan kanan dan 9(b) untuk lengan 
kiri. Dimana pola pergerakannya diatur sebagai berikut: 
Resting – Flexion – Extension – Resting. 
 
(a)    (b) 
Gambar 9. Hasil perekaman sinyal EMG menggunakan 
Oscilloscope digital. (a) lengan kanan (b) lengan kiri 
Sinyal EMG yang telah melalui instrument perekaman 
sinyal EMG kemudian akan diproses oleh ADC 16 bit 
AD7705. AD7705 mampu membaca tegangan sebesar 
0.076 mv per bitnya. Hasil dari konversi ADC kemudian 
akan ditransmisikan secara nirkabel menggunakan 
XBP24. Data yang diterima oleh komputer kemudian 
akan diolah ditampilkan dengan menggunakan program 
LabView, ada pun tampilan GUI (Graphical User 
Interface) dari program monitoring sinyal EMG 
ditunjukkan pada Gambar 10. 
 
Gambar 10. Tampilan GUI pada LabView 
Instrumen EMG yang telah dibuat ditunjukkan pada 
Gambar 11. 





Gambar 11. Instrumen EMG 
instrumen EMG diletakkan pada sebuah kotak berdimensi 
20 cm x 10 cm x 5 cm. baterai LiPo 2 cell digunakan 
sebagai sumber catu daya. Disposable Surface Electrode 
digunakan sebagai media penyadapan sinyal EMG. 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Sistem monitoring sinyal EMG 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring 
dan data logging sinyal EMG telah dapat dilakukan, 
sehingga metode ini dapat digunakan untuk membantu 
petugas medik dalam menganalisis sinyal EMG secara 
nirkabel. 
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